
 

Швидкий тест на фетальний фібронектин (фФН),  
 касета (вагінальний секрет) 
Інструкція з використання 
REF: FFF-502 Українська 

 

Лише для професійної діагностики in vitro. 

ПРИЗНАЧЕННЯ 
Швидкий тест на фетальний фібронектин (фФН) (вагінальний 
секрет) – це якісний імунохроматографічний тестовий пристрій 
для визначення фФН у вагінальному секреті під час вагітності 
шляхом візуальної інтерпретації. фФН – це спеціальний білок, 
який буквально утримує дитину на місці в матці. Тест 
призначений для професійного використання з метою допомоги 
у діагностуванні загрози передчасних пологів у вагітних жінок. 
Тест може застосовуватися щодо пацієнток між 24 і 34 тижнями 
вагітності. 
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
Фетальний фібронектин (фФН), ізоформа фібронектину, – це 
складний адгезивний глікопротеїн з молекулярною масою 
приблизно 500 000 дальтонів.
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Фетальний фібронектин підвищений у цервіковагінальних 
секретах протягом перших 24 тижнів вагітності, але знижується 
між 24 і 34 тижнями при нормальній вагітності. Виявлення фФН у 
цервіковагінальних секретах між 24 і 34 повними тижнями 
вагітності, як повідомляється, пов’язане з передчасними 
пологами у вагітних жінок як із симптомами загрози
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, так і у 

безсимптомних
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. 
ПРИНЦИП ДІЇ 
Швидкий тест на фетальний фібронектин (фФН) (вагінальний 
секрет) розроблений для виявлення фФН шляхом візуальної 
інтерпретації проявлення кольору в тестовій зоні. Антитіла до 
фФН іммобілізовані в тестовій зоні на мембрані касети. Під час 
тестування зразок реагує з кольоровими антитілами до фФН, 
кон’югованими з колоїдним золотом, які нанесені у зоні для 
зразка касети. Потім суміш рухається вздовж мембрани під дією 
капілярних сил і взаємодіє з реагентами на мембрані. Якщо 
фФН присутній вище рівня визначення у зразку, в Т-зоні 
мембрани з’являється кольорова лінія. Наявність кольорової 
лінії вказує на позитивний результат, тоді як її відсутність вказує 
на негативний результат. Поява кольорової лінії в контрольній 
зоні служить процедурним контролем. Це означає, що додано 
належний об'єм зразка та відбулося просочування мембрани. 
МАТЕРІАЛИ 

Матеріали, що надаються 

 Тест-касети 
 Пробірки для розведення 

зразка з буфером (0,1 M 
PBS) 

 Тампони для забору зразка  Інструкція з використання 
Необхідні матеріали, які не надаються 

 Таймер 
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 
 Лише для професійної діагностики in vitro. Не використовуйте 

після закінчення терміну придатності. 
 Заборонено їсти, пити або курити в приміщенні, де обробляють 

зразки і набори. 
 Поводьтеся з усіма зразками так, ніби вони містять збудники 

інфекції. Дотримуйтеся встановлених запобіжних заходів щодо 
мікробіологічних загроз протягом усієї процедури та дотримуйтеся 
стандартних процедур для належної утилізації зразків. 

 Носіть захисний одяг, такий як лабораторні халати, одноразові 
рукавички та засоби захисту очей під час аналізу зразків. 

 Використаний тест слід утилізувати відповідно до місцевих норм. 
 Вологість і температура можуть негативно вплинути на 

результати. 
 Не використовуйте тест, якщо герметична упаковка пошкоджена. 
ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ 
 Набір слід зберігати за температури 2-30°C до закінчення терміну 

придатності, зазначеного на герметичній упаковці. 
 Тест-касета повинна залишатися в герметичній упаковці до 

моменту використання. 
 Не заморожуйте. 

 Слід подбати про захист компонентів набору від забруднення. Не 
використовуйте, якщо є ознаки мікробного забруднення або осад. 
Біологічне забруднення дозаторів, контейнерів або реагентів 
може призвести до хибних результатів. 

ЗАБІР І ПІДГОТОВКА ЗРАЗКІВ 
 Швидкий тест на фетальний фібронектин (фФН), касета 

(вагінальний секрет) призначений для використання лише з 
цервіковагінальним секретом.  

 Зразок є цервіковагінальним секретом, який екстрагується в 
наданому розчині для екстракції зразка. Цервіковагінальний 
секрет отримують за допомогою стерильного поліефірного 
тампона із заднього склепіння піхви під час огляду 
стерильними дзеркалами, або, якщо вагінальної рідини не 
видно, зразок можна взяти з шийки матки. Будьте обережні, 
щоб нічого не торкнутися тампоном, перш ніж забрати зразок. 
Тампон повинен знаходитися в піхві або шийці матки 
приблизно 10~15 секунд, щоб він абсорбував зразки секрету.  

 Відкрийте пробірку з розчином для екстракції зразка і 
тримайте її у вертикально. Зразок повинен бути екстрагований 
негайно шляхом енергійного прокручування тампона в 
екстракційному розчині протягом приблизно 10 секунд. Зразки 
слід тестувати якомога швидше після екстракції, але в будь-
якому випадку не пізніше 4 годин після забору й екстракції. 
Якщо зразок не може бути протестований за цей час, його слід 
заморозити. Після розморожування зразки слід тестувати 
негайно як свіжі зразки, довівши їх до кімнатної температури, 
як і свіжі зразки. 

 Проводьте тестування одразу після забору зразків. Не 
залишайте зразки при кімнатній температурі протягом 
тривалого часу. Зразки мають зберігатися за температури 2-
8°С до 72 годин. 

 Доведіть зразки до кімнатної температури перед тестуванням. 
 Упакуйте зразки згідно з відповідними нормами щодо 

транспортування етіологічних агентів у випадку, якщо їх 
потрібно транспортувати. 

ПРОЦЕДУРА 
Перед тестуванням доведіть тест-касети, зразки, буфер 
і/або контрольні зразки до кімнатної температури (15-30°C). 
 Вийміть тест-касету з герметичної упаковки і покладіть на 

чисту, рівну поверхню. Позначте тест-касету ідентифікаційним 
номером пацієнта або контрольного зразка. Для отримання 
найкращого результату аналіз слід проводити протягом однієї 
години. 

 Додайте 2 краплі (80 мкл) екстрагованого в буфері зразка в 
отвір для зразка тест-касети. Коли тест почне працювати, ви 
побачите, як колір рухається по мембрані.  

 Дочекайтеся появи кольорової лінії. Результат слід 
інтерпретувати через 10 хвилин. Не інтерпретуйте результат 
пізніше, ніж через 20 хвилин.  

 
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ПОЗИТИВНИЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

 

* Кольорова лінія з’явилася в зоні 
контрольної лінії (C) та інша 
кольорова лінія з’явилася в зоні 
тестової лінії (T). 
 
 

НЕГАТИВНИЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

 
Одна кольорова лінія з’явилася в зоні 
контрольної лінії (C). Лінія не 
з'явилася в зоні тестової лінії (T). 
 
 

НЕДІЙСНИЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

 

Контрольна лінія не з’явилася. 
Результати будь-якого тестування, які 
не показали контрольної лінії за 
вказаний для інтерпретації час, не 
повинні бути враховані. Будь ласка, 
перечитайте процедуру та повторіть з 
новою тест-касетою. Якщо проблема 
залишається, припиніть використання 
набору негайно та зверніться до 
місцевого дистриб’ютора. 

ПРИМІТКА:  
1. Інтенсивність кольору в тестовій зоні (T) може варіюватися 

залежно від концентрації цільових речовин, наявних у зразку. 
Тому будь-який відтінок кольору в тестовій зоні слід вважати 
позитивним. Крім того, за допомогою цього якісного тесту 
неможливо визначити кількісний рівень речовин. 

2. Недостатній об’єм зразка, неправильно проведена процедура 
або використання тестів після закінчення терміну придатності 
є найбільш вірогідними причинами відсутності контрольної 
лінії. 

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ 
Процедурний контроль включений у тест. Кольорова лінія, що 
з’являється в зоні контрольної лінії (C), вважається внутрішнім 
процедурним контролем. Її поява підтверджує, що об’єм зразка 
достатній, відбулося належне просочування мембрани та 
процедура проведена правильно.  
Стандартні зразки для контролю не постачаються з цим 
набором; однак рекомендується тестувати позитивні і негативні 
контрольні зразки згідно з належною лабораторною практикою 
для підтвердження правильності процедури тестування та 
перевірки належної роботи тесту.  
ОБМЕЖЕННЯ ТЕСТУ 
1. Швидкий тест на фетальний фібронектин (фФН), касета 

(вагінальний секрет) призначений лише для діагностики in 
vitro. Цей тест повинен використовуватися лише для якісного 
виявлення фФН. За допомогою цього якісного тесту не 
можна визначити ні кількісне значення, ні швидкість 
збільшення концентрації фФН. 

2. Цей тест лише показує наявність фФН у зразках. 
Ефективність тесту з іншими зразками, окрім мазків з шийки 
матки жінок, не оцінювалася.  

3. Як і з усіма діагностичними тестами, усі результати слід 
інтерпретувати разом з іншою клінічною інформацією, 
доступною лікареві. 

4. Деякі зразки, що містять незвично високі титри гетерофільних 
антитіл або ревматоїдного фактора (РФ), можуть вплинути на 
очікувані результати. Навіть якщо результати тестів є 
позитивними, подальша клінічна оцінка має враховувати іншу 
клінічну інформацію, доступну лікареві.  

5. Зайва кров на тампоні може спричинити хибні позитивні 
результати. 

ОЧІКУВАНІ ЗНАЧЕННЯ 
Швидкий тест на фетальний фібронектин (фФН), касета 
(вагінальний секрет) був порівняний з провідним комерційним 
тестом на фФН. Кореляція між цими двома системами склала 
98,4%. 
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Чутливість і специфічність 
Швидкий тест на фетальний фібронектин (фФН), касета 
(вагінальний секрет) був протестований разом з провідним 
комерційним швидким тестом на фФН з використанням клінічних 
зразків. 

Метод 
Інший швидкий тест на 

фФН 
Загальні 

результати 
Швидкий 

тест на фФН, 
касета 

Результати Позитивний Негативний 
Позитивний 101 2 103 
Негативний 2 148 150 

Загальні результати 103 150 253 
Відносна чутливість: 98,1% (95% CI:* 93,2%-99,8%)  
Відносна специфічність: 98,7% (95% CI:* 95,3%-99,8%)  

C 
 
T 

C 
 
T 

C 
 
T 

2 краплі зразка 

Позитивний Негативний Недійсний 



Загальна достовірність: 98,4% (95% CI:* 96,0%-99,6%) 
*Довірчі інтервали

Точність 
Внутрішньосерійний аналіз 

Внутрішньосерійна точність була визначена з використанням 10 
повторів тестувань для кожної з трьох серій з використанням 
трьох рівнів антигенів фФН 0 нг/мл, 25 нг/мл, 50 нг/мл. Зразки 
були правильно ідентифіковані у >99% випадків. 

Міжсерійний аналіз 
Міжсерійна точність була визначена за допомогою тих самих 
рівнів антигенів фФН 0 нг/мл, 25 нг/мл і 50 нг/мл в 10 
незалежних аналізах. Три різні серії Швидкого тесту на фФН 
(вагінальний секрет) були протестовані з використанням цих 
зразків. Зразки були правильно ідентифіковані у >99% випадків. 
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